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Dans la pratique actuelle de la curiethe´rapie a` bas de´bit, l’e´valuation de la dose
dans la prostate est re´gie par le protocole de´fini dans le groupe de travail 43 (TG-
43) de l’American Association of Physicists in Medicine. Ce groupe de travail suppose
un patient homoge`ne a` base d’eau de meˆme densite´ et ne´glige les changements dans
l’atte´nuation des photons par les sources de curiethe´rapie. En conside´rant ces simplifi-
cations, les calculs de dose se font facilement a` l’aide d’une e´quation, indique´e dans le
protocole. Bien que ce groupe de travail ait contribue´ a` l’uniformisation des traitements
en curiethe´rapie entre les hoˆpitaux, il ne de´crit pas ade´quatement la distribution re´elle
de la dose dans le patient. La publication actuelle du TG-186 donne des recommanda-
tions pour e´tudier des distributions de dose plus re´alistes.
Le but de ce me´moire est d’appliquer ces recommandations a` partir du TG-186 pour
obtenir une description plus re´aliste de la dose dans la prostate. Pour ce faire, deux
ensembles d’images du patient sont acquis simultane´ment avec un tomodensitome`tre
a` double e´nergie (DECT). Les arte´facts me´talliques pre´sents dans ces images, cause´s
par les sources d’iode, sont corrige´s a` l’aide d’un algorithme de re´duction d’artefacts
me´talliques pour DECT qui a e´te´ de´veloppe´ dans ce travail. Ensuite, une e´tude Monte
Carlo peut eˆtre effectue´e correctement lorsque l’image est segmente´e selon les diffe´rents
tissus humains. Cette segmentation est effectue´e en e´valuant le nume´ro atomique effectif
et la densite´ e´lectronique de chaque voxel, par e´talonnage stoechiome´trique propre au
DECT, et en y associant le tissu ayant des parame`tres physiques similaires. Les re´sultats
montrent des diffe´rences dans la distribution de la dose lorsqu’on compare la dose du
protocole TG-43 avec celle retrouve´e avec les recommandations du TG-186.
Mots cle´s : DECT, arte´fact me´tallique and curiethe´rapie
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Abstract
In current low dose rate brachytherapy practice, dose evaluation within the prostate
is govern by the protocol defined by the task group 43 (TG-43) of the American Asso-
ciation of Physicist in Medicine. This task group assumes a homogeneous water based
patient with invariable density. They also disregard the changes in photon attenuation
through neighbouring brachytherapy sources. With the introduction of these simplifi-
cations, dose calculations are easily solved using an equation proposed in this protocol.
Although this task group helped create a uniform practice of brachytherapy treatments
between hospitals, it does not properly described the actual dose distribution within
the patient. The current publication of TG-186 gives recommendations to study these
dose distribution more realistically.
The purpose of this Master’s thesis is to apply these recommendations from TG-186
to obtain a more realistic description of the dose. In order to proceed, two sets of patient
images are acquired with a dual energy computed tomography (DECT). These images
are corrected for metallic artifacts, which are highly present in the scanned images,
using DECT metallic artifact reduction algortithm, developped in this work. After-
words, a Monte Carlo study can be performed by properly identifying the environment
with human tissues. This segmentation is performed by evaluating the effective atomic
number and electronic density of each voxel using a DECT stoichiometric calibration,
and allocating the tissue having the closest resemblance to these physical parameters.
The results show clear differences in dose distribution when comparing TG-43 protocole
with TG-186 recommendations.
Key words : DECT, metallic artifact and brachytherapy
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Selon les statistiques canadiennes sur le cancer en 2014, le cancer de la prostate
englobe 24% des nouveaux cancers diagnostique´s chez les hommes. Ce cancer est
pre´dominant chez les hommes et repre´sente la troisie`me cause de de´ce`s. L’augmen-
tation de la fre´quence de de´tection de cette maladie est directement lie´e a` l’e´valuation
du bio-marqueur PSA (antige`ne spe´cifique prostatique). [3] L’origine de ce cancer n’est
pas encore bien connue, mais certaines recherches stipulent une augmentation du risque
lie´e a` une alimentation malsaine. [4] La consommation excessive de gras sature´s, de gras
animal, de viandes rouges et de produits laitiers pre´sente une corre´lation avec une aug-
mentation du risque de cancer prostatique. Il est aussi mentionne´ qu’une alimentation
riche en le´gumes pourrait aider pre´venir ce cancer. De plus, il y a possiblement un
facteur ge´ne´tique associe´ au risque de de´velopper ce cancer. [4]
La prostate est une glande exocrine spe´cifique a` la physiologie de l’homme et contri-
bue a` la production du fluide se´minal. Elle se´cre`te un fluide riche en sucres et en
prote´ines dans le sperme durant le processus d’e´jaculation. Cette se´cre´tion favorise
particulie`rement la fertilite´ de l’homme, car elle augmente la mobilite´ et la viabilite´
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Figure 1.1 – L’anatomie de la prostate tire´e de Re´f. 5
des spermatozo¨ıdes apre`s l’e´jaculation. La prostate est situe´e dans le syste`me ge´nito-
urinaire a` la base de la vessie. Pour une prostate adulte, ces dimensions sont relati-
vement petites, avec une longueur maximale en moyenne de 3 a` 4 cm en moyenne.
L’ure`tre est un canal d’e´vacuation de l’urine et du sperme qui de´bute a` la vessie et
termine au bout du pe´nis. La section de l’ure`tre qui traverse le centre de la prostate
est nomme´e l’ure`tre prostatique. Les canaux e´jaculatoires, arrivant des testicules et des
ve´sicules se´minales, vont alimenter l’ure`tre prostatique d’un fluide se´minal. Ce fluide
sera enrichi du fluide prostatique au moment de l’e´jaculation. La prostate est divise´e
en trois zones qui sont toutes plus ou moins susceptibles d’eˆtre atteintes par le cancer.
Les zones centrales et transitionnelles sont ge´ne´ralement plus re´sistantes au cancer que
la zone pe´riphe´rique. Cette dernie`re est localise´e pre`s du rectum et elle peut eˆtre palpe´e
durant une e´valuation me´dicale. La zone pe´riphe´rique est touche´e par environ 75 % des
cas de cancer de la prostate au Canada. La figure (1.1) illustre l’anatomie de´taille´e de
la prostate. [5]
Il existe plusieurs me´thodes pour traiter le cancer de la prostate, par contre le choix
du traitement de´pend de plusieurs facteurs :
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– La taille du cancer.
– Le grade histologique de la tumeur de´termine´ par la biopsie.
– Le niveau du PSA.
– Les risques de complication suite au traitement.
– Le degre´ de succe`s du traitement selon le patient.
Les traitements les plus courants pour combattre la maladie sont la chirurgie et la
radiothe´rapie. [6]
1.1.1 Note sur la prostatectomie radicale
La prostatectomie radicale est l’une des me´thodes de traitement les plus courantes
pour traiter la prostate du cancer. Celle-ci est invasive et vient enlever comple`tement la
prostate et les ve´sicules se´minales du patient. Selon la se´ve´rite´ du cancer, les ganglions
lymphatiques a` proximite´ de la prostate peuvent aussi eˆtre enleve´s. Cette technique
semble tre`s prometteuse, car elle vient retirer directement la tumeur du corps, par
contre certains de´savantages peuvent survenir apre`s le traitement, soit la dysfonction
e´rectile et l’incontinence. Ceci est directement lie´ a` la perte des nerfs situe´s a` proximite´
de la prostate. Par contre, avec l’avancement technologique dans le domaine urolo-
gique, des techniques plus pre´cises de dissection deviennent re´alisables, ce qui pourrait
ame´liorer la pre´servation des nerfs. [6]
1.2 La radiothe´rapie
Les traitements du cancer par radiation sont aussi tre`s utilise´s pour les cas de
cancer de la prostate. C’est une technique qui peut eˆtre soit non ou minimalement
invasive. La radiothe´rapie externe (EBRT - External Beam Radiotherapy) est une des
me´thodes de radiation non invasives. Elle consiste a` irradier la tumeur avec un faisceau
de rayons X produits par la collision d’e´lectrons acce´le´re´s avec une cible en tungste`ne.
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Le spectre d’e´nergie de ces rayons X est ge´ne´ralement dans l’ordre des MeV, atteignant
une e´nergie maximale entre 6 et 16 MeV. [7] Ces techniques de radiothe´rapie sont tre`s
avance´es et peuvent cibler pre´cise´ment la prostate tout en limitant la dose aux tissus
sains. Elle est tre`s avantageuse, car elle est non invasive et produit peu de compli-
cations avec des succe`s curatifs comparables a` la chirurgie. Par contre, elle comporte
davantage de risques de complications sur la fonction intestinale en comparaison avec
la chirurgie. [6] La deuxie`me technique de radiation se nomme la curiethe´rapie et elle
est minimalement invasive. Elle est un traitement moderne utilise´ contre certains types
de cancer. D’ailleurs, cette technique avait de´ja` e´te´ sugge´re´e apre`s la de´couverte du ra-
dium en 1903 par Bell. [8] Cette me´thode vise a` apporter une source radioactive scelle´e
a` l’inte´rieur ou a` proximite´ d’une tumeur. Ceci permet de de´poser une dose e´leve´e aux
cellules cance´reuses tout en re´duisant la dose aux cellules saines. Comparativement aux
traitements de radiothe´rapie externe, la curiethe´rapie a l’avantage d’e´pargner un plus
grand nombre de cellules saines. Il existe deux types de traitements en curiethe´rapie
qui se diffe´rencient selon le type et l’activite´ du radio-isotope utilise´. Le premier type de
traitement se nomme la curiethe´rapie a` bas de´bit (LDR) et la seconde, la curiethe´rapie
a` haut de´bit (HDR).
1.2.1 La curiethe´rapie LDR
La curiethe´rapie LDR vise a` implanter de fac¸on permanente des sources radioactives
encapsule´es a` l’inte´rieur de la prostate. [9] Leurs activite´s sont relativement basses
(entre 0.30 et 0.60 mCi). [10] Les sources sont inse´re´es entre la re´gion du rectum et du
scrotum via un cathe´ter qui transperce le pe´rine´. Ces dernie`res sont guide´es a` l’inte´rieur
de la prostate a` l’aide d’une sonde a` ultrasons inse´re´e dans le rectum du patient. Au
Centre hospitalier de l’Universite´ de Montre´al (CHUM), les traitements se font avec
un radio-isotope d’iode, 125I. Ces sources encapsule´es sont les selectSeed de Nucletron,
et le plan de´taille´ d’une source est illustre´ a` la figure (1.2). [11] La production de ce
radio-isotope se fait par capture de neutrons dans une centrale nucle´aire avec une cible
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stable de 124Xe. Durant le bombardement de neutrons, il y a production de 125mXe qui
se de´sinte`gre par capture d’e´lectrons en 125I. Par la suite, la de´sinte´gration de cette
source se fait uniquement par capture d’e´lectron produisant du 125Te excite´ qui de´croˆıt
vers son e´tat fondamental avec l’e´mission d’un gamma de 35,5 keV. Cette source e´met
aussi des rayons X caracte´ristiques entre 27,4 et 32,0 keV par un processus de capture
d’e´lectrons et de conversion internes. En re´sume´, la source e´met des photons d’e´nergie
entre 27,4 et 35,5 keV avec une demie-vie de 59,6 jours. [12] Cette gamme d’e´nergie
est particulie`rement avantageuse, car elle est assez basse pour contenir la radiation
durant l’intervention afin de prote´ger le personnel implique´. [12] A` noter que ces basses
e´nergies ont un effet dosime´trique diffe´rent des autres me´thodes de traitement, telles
la radiothe´rapie externe et la curiethe´rapie HDR. En effet, les interactions physiques
produites durant les traitements de radiothe´rapie de´pendent de l’e´nergie du photon
et du milieu irradie´. Il est attendu que conside´rer la nature des tissus a un impact
important sur le calcul dosime´trique en curiethe´rapie LDR. Certaines prostates peuvent
contenir des calcifications, des amalgames de calcium qui forment de petits objets
solides, ce qui peuvent influencer la distribution de dose. [2, 13]
Figure 1.2 – Mode`le de sources encapsule´es SelectSeed de Nucle´otron tire´ de re´f. 11
1.2.2 La curiethe´rapie HDR
La curiethe´rapie HDR est la deuxie`me technique de traitement qui vient irradier
le patient avec une source radioactive encapsule´e pre´sentant une activite´ beaucoup
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plus e´leve´e qu’en LDR, administrant des doses jusqu’a` 5 Gy/min. Duˆ a` la nature du
traitement, les sources ne sont pas implante´es de fac¸on permanente, mais elles sont
guide´es a` l’inte´rieur de la prostate dans des cathe´ters pre´installe´s dans des re´gions
pre´de´termine´es. La source va donc s’introduire a` des positions spe´cifiques pour un cer-
tain temps, de´termine´s par le plan de traitement calcule´. [9] Au CHUM, et dans la
plupart des centres hospitaliers mondiaux offrant ce traitement, la source radioactive
utilise´e est 192Ir. Elle est produite par capture de neutrons d’Iridium stable (191Ir).
Sa de´croissance radioactive est illustre´e dans la figure (1.3). Elle de´croit principale-
ment par e´mission beˆta et par capture d’e´lectrons pour produire l’e´tat excite´ du 192Pt
et 192Os respectivement. Par la suite, les atomes filles excite´s vont de´croˆıtre a` l’e´tat
fondamental avec l’e´mission d’un rayon gamma. Le spectre d’e´nergie de cette source
est assez complexe, par contre il a une moyenne d’e´nergie d’e´mission de 380 keV avec
une demi-vie de 78,83 jours. [14] Cette moyenne d’e´nergie est beaucoup plus e´leve´e
que celle du traitement en LDR, donc le blindage se trouve a` eˆtre beaucoup plus im-
portant pour la protection du personnel. [15] Aussi, les effets dosime´triques des deux
sont the´oriquement diffe´rents, car a` ces e´nergies, les de´pendances des interactions phy-
siques des photons avec la matie`re ne seront pas identiques. Ce type de traitements
n’est pas aborde´ davantage dans ce projet, car le gain apporte´ par le fruit de ce travail
ne serait pas aussi significatif qu’en curiethe´rapie LDR e´tant donne´ la plage d’e´nergie
implique´e. [13]
1.3 Le calcul de dose clinique : TG-43
En 1988, l’Association ame´ricaine de la physique en me´decine (AAPM) a publie´ un
rapport qui recommande des protocoles sur des calculs de dosime´trie en curiethe´rapie
pour une pratique universelle. En 2004, une mise a` jour du rapport, incluant des correc-
tions sur le formalisme, a e´te´ publie´e pour tenir compte de l’e´volution du traitement.
Le protocole d’inte´reˆt pour cette e´tude est le formalisme 2-D qui conside`re le de´bit
de dose en deux dimensions. Ce formalisme est simple et rapide a` imple´menter car
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Figure 1.3 – Type de de´sinte´grations des sources d’Iridium-192 tire´ de la re´fe´rence 14
elle suppose une interaction des photons avec un patient constitue´ d’eau homoge`ne et
aucune interaction entre les photons et les autres sources. Le chapitre 6 explique ce
formalisme avec plus de de´tails. [16]
1.4 Les recommandations du TG-186
En 2012, un groupe de travail (TG), TG-186, a e´te´ re´dige´ par Beaulieu et al. afin
d’expliquer les proble`mes modernes sur le calcul de dose en curiethe´rapie. D’ailleurs, il
fournit un guide de recommandations pour introduire un mode`le algorithmique de cal-
cul de dose en curiethe´rapie pour une nouvelle pratique uniforme. [13] Avec les avance-
ments technologiques, les planifications de traitements EBRT peuvent maintenant tenir
compte cliniquement des corrections sur la dose lie´e aux he´te´roge´ne´ite´s des mate´riaux
pre´sents dans le corps humain. Les logiciels cliniques de planification de traitement ont
introduit ces corrections avec de´ja` plusieurs algorithmes disponibles. Par contre, aucune
de ces corrections n’est disponible dans les traitements de curiethe´rapie. Contrairement
a` l’EBRT, la curiethe´rapie LDR utilise des photons de basse e´nergie pour administrer la
dose au patient, qui interagit principalement par l’interaction photo-e´lectrique. Ce type
d’interaction de´pend du nume´ro atomique du milieu environnant, contrairement a` la
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diffusion Compton, qui pre´domine dans les traitements d’EBRT. Le cadre the´orique du
TG-43 conside`re un milieu homoge`ne, mais cette hypothe`se n’est plus justifie´e pour les
basses e´nergies (Eγ <40 keV) utilise´es en LDR. La figure (1.4) illustre l’importance de
conside´rer un milieu he´te´roge`ne diffe´rent de l’eau pour e´valuer ade´quatement l’e´nergie
de´pose´e par les photons dans les diffe´rents tissus. Ces variations d’atte´nuation sont in-
timement relie´es au nume´ro atomique effectif (EAN) du tissu et le de´poˆt de dose calcule´
en LDR gagnerait en exactitude avec une meilleure connaissance des tissus. Plus parti-
culie`rement, certaines prostates pre´sentent des calcifications qui posse`dent un nume´ro
atomique plus e´leve´ et favorisent l’absorption des photons e´mis. La valeur µen de´pend
non seulement du nume´ro atomique effectif, mais aussi de la densite´ e´lectronique (ED)
du milieu. Donc dans la figure (1.4), l’axe vertical est µen
ρ
et l’axe horizontal est l’e´nergie,
ce qui illustre une fonction qui varie seulement selon le nume´ro atomique du milieu. Le
Figure 1.4 – Le coefficient d’atte´nuation massique de mate´riaux relatifs a` l’eau pour
les e´nergies entre 2 et 200 keV. La fle`che indique l’e´nergie retrouve´e dans un traitement
de curiethe´rapie LDR. Cette figure est tire´e de la re´f. 13
TG-186 e´nume`re diffe´rentes techniques pour caracte´riser des mate´riaux. Une des tech-
niques recommande´es consiste a` obtenir les informations ne´cessaires sur l’he´te´roge´ne´ite´
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du patient avec une nouvelle modalite´ d’imagerie, un tomodensitome`tre a` deux e´nergies
(DECT), et d’e´valuer la dosime´trie par simulation Monte Carlo (MC).
1.5 La proble´matique et le but du projet
L’objectif du projet est d’e´valuer l’apport du DECT dans l’application des recom-
mandations du TG-186 en curiethe´rapie LDR de la prostate. On y recommande d’ef-
fectuer un calcul de dose qui prend en compte les he´te´roge´ne´ite´s du milieu. Ceci peut
eˆtre re´alise´ par des simulations Monte Carlo. Par contre, ce calcul requiert l’extraction
de parame`tres physiques a` partir d’images CT. Dans cette e´tude, les informations sont
extraites des images de tomodensitome´trie (DECT) obtenues 30 jours apre`s l’interven-
tion. Ainsi, la pre´sence des sources d’iode, dont la densite´ et le nume´ro atomique sont
e´leve´s, introduit des arte´facts me´talliques sur les images DECT qui nuisent a` l’inte´grite´
de l’information extraite. Donc, il est ne´cessaire de trouver une me´thode de re´duction
de ces arte´facts pour e´valuer avec justesse les proprie´te´s des tissus dans la re´gion du
traitement.
Dans le cadre de ce projet, une tomodensitome´trie a` deux e´nergies (DECT) est uti-
lise´e pour appliquer les recommandations du TG-186 et pour re´pondre a` la proble´matique
de´crite plus haut. Premie`rement, on exploite le potentiel de l’imagerie DECT pour
re´duire les arte´facts pre´sents dans le voisinage des sources. Deuxie`mement, on effectue
un e´talonnage stoechiome´trique du DECT pour extraire les parame`tres physiques, dont
ED et EAN en chaque e´le´ment de volume (voxel). Troisie`mement, on assigne a` chaque
voxel le tissu le plus susceptible d’eˆtre de´crit par les parame`tres physiques extraits. Fi-
nalement, on compare les distrubtions de dose MC obtenues avec l’approche du TG-43
avec celles qui tiennent compte des recommandations du TG-186.
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Figure 1.5 – Le sche´ma ge´ne´ral pour l’application des recommandations du TG-186.
1.6 Structure du me´moire
Ce me´moire est se´pare´ en 5 chapitres, excluant celui-ci, expliquant les de´marches
afin d’appliquer les recommandations du TG-186. La figure (1.5) repre´sente le sche´ma
ge´ne´ral du document.
Le chapitre 2 explique les interactions de la radiation avec la matie`re, ce qui est
fondamental pour la compre´hension des notions de dosime´trie et d’imagerie. Le chapitre
3 adresse le proble`me d’arte´facts dans les images, et sugge`re des me´thodes pour les
re´duire. Le chapitre 4 propose une me´thode base´e sur un e´talonnage stoechiome´trique
pour segmenter les images DECT en tissus humains, ne´cessaires a` une e´valuation de
la dose de´pose´e. Le chapitre 5 de´crit et valide le logiciel MC utilise´ durant le projet
pour l’e´valuation de la dose. Le chapitre 6 inclut un article soumis pour publication
dans Medical Physics. Cet article propose une meilleure segmentation des tissus dans
un patient en curiethe´rapie LDR avec l’utilisation du DECT. Cet article utilise une
nouvelle me´thode de re´duction d’arte´fact me´tallique dans les images DECT et compare





La physique des radiations
La radiation ionisante concernant des particules d’une plage e´nerge´tique qui s’e´tend
du keV au MeV peut endommager l’ADN des cellules cance´reuses et saines. [17] En
radio-oncologie, on traite le cancer en maximisant la dose de radiation a` la tumeur
tout en minimisant celle aux tissus sains. [7] En imagerie, les radiations ne sont pas
utilise´es pour leur capacite´ a` de´truire les cellules, mais pour identifier les tissus qu’elles
traversent. Ceci est accompli en mesurant l’intensite´ de la radiation avant et apre`s
leur passage dans les structures. Donc, il est tre`s important de comprendre comment
la radiation interagit avec la matie`re qui compose le corps humain. [17] D’ailleurs,
il y a deux cate´gories de radiation, par ionisation directe et par ionisation indirecte.
Les particules charge´es, telles que les e´lectrons, les protons et les particules α, vont
ioniser directement la matie`re. Ces dernie`res ionisent en transfe´rant leur e´nergie avec
des collisions de nature coulombienne. Les particules neutres, telles que les photons et
les neutrons, ionisent la matie`re sous forme indirecte, car elles ne sont pas charge´es et
sont incapables d’interagir avec la matie`re via des forces coulombiennes. Par contre,
elles peuvent transfe´rer leur e´nergie aux particules charge´es pre´sentes dans la matie`re.
Donc, ces particules charge´es vont directement ioniser la matie`re. [7]
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2.1 Les rayonnements directement ionisants
Le taux de perte d’e´nergie the´orique des particules charge´es dans la matie`re a e´te´
de´rive´ en 1933 par Bethe et Bloch. [18] Selon l’e´nergie des particules, elles vont soit
exciter un e´lectron d’un atome sur une nouvelle couche e´nerge´tique ou ioniser un atome,
en e´mettant un e´lectron libre. D’ailleurs, cet e´lectron libre va a` son tour transfe´rer son
e´nergie par collision sur son trajet. Ces types d’e´lectrons sont aussi appele´s des rayons
δ. L’e´quation (2.1) de´crivant la perte d’e´nergie de´pend de la vitesse (v), la charge (z)
et l’e´nergie (E) de la particule traversant sur une distance x la matie`re de densite´

























Ici, c repre´sente la vitesse de la lumie`re, ζ est le ratio v
c
de la particule charge´e, me est
la masse de repos de l’e´lectron et 0 est la permittivite´ in vacuo. [18]
2.2 L’interaction des photons avec la matie`re
Les photons e´nerge´tiques utilise´s en radio-oncologie (gamma et rayon X ge´ne´ralement
de l’ordre du MeV) vont eˆtre atte´nue´s selon 4 types de processus d’interaction phy-
sique : effet photoe´lectrique, diffusion cohe´rente (ou Rayleigh), effet Compton et par
production de paire. En imagerie, les e´nergies utilise´es sont de plus basses, de l’ordre des
keV, et les interactions dominantes sont photoe´lectriques, Compton et Rayleigh. [19]
Chacune de ces interactions va atte´nuer le faisceau de photons et la somme de chacune






Ici, i repre´sente chaque interaction. Comme expliquer pre´ce´demment, les photons sont
des particules neutres, donc leur de´poˆt de dose ne se fait pas directement. Elle va
transfe´rer son e´nergie aux particules charge´es, ge´ne´ralement l’e´lectron, et celui-ci de´posera
la dose dans le milieu. [7]
2.2.1 L’effet photoe´lectrique
L’interaction photoe´lectrique survient lorsque l’e´nergie d’un photon est comple`-
tement absorbe´e par un e´lectron d’un atome qui sera par la suite e´jecte´ avec une
certaine e´nergie cine´tique. Cette e´nergie sera donc la diffe´rence entre l’e´nergie du photon
(Eγ = hν) et de l’e´nergie de liaison (Eb) de l’e´lectron. L’e´lectron de recul, nomme´
photoe´lectron, va ensuite perdre l’e´nergie le long de son trajet et ainsi eˆtre responsable
d’un de´poˆt de dose sur cette trajectoire.
Un atome ionise´ est ge´ne´re´ apre`s cette interaction, alors il est possible qu’un e´lectron
d’une couche supe´rieure puisse combler l’espace nouvellement libre de la couche infe´rieure,
produisant un rayon-X caracte´ristique.
La probabilite´ d’interaction de´pend de l’e´nergie du photon et du nume´ro atomique





Donc, a` basse e´nergie, cette interaction augmente en probabilite´. En curiethe´rapie LDR,
ce type d’interaction pre´domine sur tous les autres types. Puisque l’e´quation (3.4)
de´pend fortement sur le nume´ro atomique, il est important d’avoir une bonne de´finition
de celui-ci lorsqu’un calcul de dose en LDR est accompli. [7] Aussi, cette interaction
est significative durant les examens d’imageries, surtout dans les tissus aux nume´ros
atomiques e´leve´s, tels les os.
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2.2.2 L’effet Compton
L’effet Compton survient lorsqu’un photon interagit avec un e´lectron atomique. Ici,
l’e´nergie du photon doit typiquement eˆtre assez e´leve´e pour rendre l’e´nergie de liaison
de l’e´lectron ne´gligeable (hν  Eb). Le processus va causer un transfert d’une portion
de l’e´nergie du photon incident a` l’e´lectron. Cette e´nergie va donc e´jecter l’e´lectron a`
un angle θ et le photon va eˆtre diffuse´ a` un angle ψ. Selon la loi de la conservation








La probabilite´ d’interaction de l’effet Compton de´pend aussi du nume´ro atomique de




En curiethe´rapie LDR, cette interaction n’est pas aussi importante que l’effet photoe´lectrique.
Par contre, elle est toujours pre´sente et doit eˆtre incluse dans les calculs. [18] En ima-
gerie, cette interaction est aussi importante que l’interaction photoe´lectrique et donc
ne´cessaire a` inclure dans les calculs.
2.2.3 La diffusion cohe´rente
La diffusion cohe´rente est un processus similaire a` l’effet Compton dans la mesure
ou` le photon va changer son angle de trajectoire. Par contre, il ne perdra aucune e´nergie
et ne va pas ge´ne´rer un e´lectron de recul. [18] Le fonctionnement implique qu’un photon
va interagir avec un e´lectron atomique en le faisant osciller. L’oscillation de l’e´lectron
va re´e´mettre un photon de la meˆme e´nergie initiale, mais a` un nouvel angle. Alors,
l’atome n’est ni ionise´ ni excite´ durant cette interaction. Puisque cette interaction
n’e´jecte aucun e´lectron de recul, il n’y aura aucun de´poˆt de dose. [7, 18]
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Cette probabilite´ d’interaction peut eˆtre e´leve´ a` basse e´nergie et de´croit rapidement
avec une l’e´nergie. En imagerie, cette probabilite´ d’interaction est souvent moins e´leve´e
que l’interaction Compton. [20] Alors, certaines e´tudes exclues cette interaction sans
inclure d’erreur significative. [21] En curiethe´rapie LDR, les e´nergies sont plus basses,
alors il est important de l’inclure dans les calculs de dose.
2.2.4 La production de paires
La production de paires est le processus ou` un photon interagit avec le champ
e´lectromagne´tique d’un noyau pour ensuite convertir toute son e´nergie pour produire
un e´lectron et son antiparticule, le positron. Vu que l’e´nergie massique de repos de
l’e´lectron est de 0,511 MeV, cette interaction est seulement possible lorsque l’e´nergie
du photon est au minimum 1,02 MeV. Dans le cadre de cette e´tude, les e´nergies utilise´es
sont infe´rieures a` ce minimum, alors cette interaction peut eˆtre ne´glige´e.
2.2.5 Sommaire des interactions des photons
La figure (2.1) de´montre la de´pendance en nume´ro atomique et en e´nergie de la
probabilite´ des interactions photoe´lectriques, Compton et production de paire. En cu-
riethe´rapie LDR, les e´nergies sont entre 0,02 et 0,03 MeV, alors les interactions prin-
cipales sont e´videmment le Compton et photoe´lectrique. Ceci est aussi vrai pour les
e´nergies en imagerie qui sont souvent entre 0,08 et 0,1 MeV de moins que pour les trai-
tements HDR. Par contre, l’importance de l’effet Compton augmente avec l’e´nergie.
En EBRT, l’effet Compton pre´domine. La production de paires commence aussi a` ap-
paraitre aux hautes e´nergies. [18]
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Les images en tomodensitome´trie sont reconstruites selon l’information de transmis-
sion des rayons X traversant le patient. A` cause de la nature du transport de ces pho-
tons parfois incompatible avec le mode`le de reconstruction d’image, les images peuvent
pre´senter des anomalies distinctives nomme´es des arte´facts. Il existe plusieurs types
d’arte´facts dont ceux lie´s au durcissement de faisceaux et aux implants me´talliques. En
imagerie, ces arte´facts nuisent a` la lecture des images par les radiologistes et peuvent
rendre un diagnostic difficile. En radio-oncologie, les images doivent fournir une infor-
mation quantitative sur le patient. Chaque voxel se voit allouer une densite´ e´lectronique
et parfois meˆme un nume´ro atomique effectif. Par contre, la pre´sence d’arte´fact nuit a`
l’extraction de ces parame`tres et donc il est important de tenter de les corriger.
3.1 Origine des arte´facts en LDR prostate
La construction d’une image en tomodensitome´trie se base sur le principe de la
transforme´e de Radon. Cette transformation dicte qu’une image 2-D peut eˆtre re-
construite avec l’acquisition des projections de l’image a` plusieurs angles θ. [22] Ces
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Figure 3.1 – Sinogramme d’un fantoˆme de CT.
projections cre´ent un sinogramme, illustre´ dans la figure (3.1), qui est utilise´e pour la
reconstruction de l’image. Les algorithmes utilise´s supposent que les projections sont
obtenues a` partir de faisceaux monoe´nerge´tiques (Imono) et la reconstruction est base´e
sur l’e´quation (3.1) ou`,
Imono(θ, ξ) = I0e
∫
l(ξ) µ(r,E)dl. (3.1)
Ici I0 est l’intensite´ initiale du faisceau de photons, ξ est la position de de´tection
unidimensionnelle pour une ligne de de´tecteur, l(ξ) est la ligne de re´ponse pour chaque
de´tecteur et µ(r, E) est le coefficient d’atte´nuation line´aire pour un mate´riel a` une
position r. Par contre, les faisceaux utilise´s sont polye´nerge´tiques et l’e´quation (3.1)
peut eˆtre reformule´e pour tenir compte de toutes les e´nergies utilise´es. Soit le spectre
d’e´nergie (E) des photons du faisceau S(E) et la re´ponse de de´tection d’e´nergie D(E),















Ici ψ(E) est le spectre d’e´nergie normalise´ du faisceau e´mis par le tube a` rayon X. [21]
Avec l’information du sinogramme pour 180◦, le µ(r) a` chaque position r peut eˆtre cal-
cule´ dans l’e´quation (3.2) avec une transforme´e de Radon inverse. Pour les reconstruc-
tions cliniques, le spectre d’e´nergie ψ(E) du faisceau est simplifie´ pour eˆtre un spectre
a` son monoe´nerge´tique e´quivalent et l’image est reconstruite avec l’e´quation (3.1).
Cette simplification va introduire des arte´facts dans les images. Dans un faisceau po-
lychromatique, les photons de basses e´nergies vont eˆtre plus atte´nue´s que celles de
hautes e´nergies. Alors, l’e´nergie moyenne du faisceau se retrouve a` eˆtre augmente´e avec
la pe´ne´tration du faisceau dans l’eau, d’ou` vient l’expression du faisceau durci. [23]
D’ailleurs, ce proble`me s’amplifie lorsque les photons traversent des structures de
nume´ro atomique e´leve´, telles que les os et les sources d’iode en curiethe´rapie, car
les interactions sont domine´es par l’effet photoe´lectrique. Donc, pour chaque ligne de
re´ponse l(ξ) enregistre´e par un de´tecteur, le spectre normalise´ sera significativement
diffe´rent lorsqu’elle traverse a` la fois les hanches et des sources d’iode. [24] Dans les
images qui contiennent des sources de curiethe´rapie, des arte´facts en forme de rayures
noires et blanches, nomme´s arte´facts me´talliques dans le contexte de ce travail, sont vi-
sibles. Leur origine est complexe et donc difficile a` e´liminer. Par contre, ils contiennent
une forte contribution d’arte´fact de durcissement du faisceau. Alors, une correction de
celui-ci pourrait diminuer la forte de´te´rioration des de´tails anatomiques a` proximite´
des sources. [23]
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Figure 3.2 – Arte´fact me´tallique dans un patient de curiethe´rapie LDR. Image de
657×560 pixels.
3.2 Me´thodes de correction d’arte´fact
Avec la pre´sence de source de curiethe´rapie LDR comprise entre les hanches, les
images CT reconstruites pre´sentent une forte pre´sence d’arte´facts me´talliques (figure 3.2)
qui nuisent a` l’extraction des parame`tres physiques de chaque voxel. Il existe plusieurs
approches pour re´duire l’effet des arte´facts de durcissement du faisceau, dont l’ajout
mate´rielle a` la modalite´ d’imagerie, des corrections logicielles en pre´-reconstruction et
des me´thodes post-reconstruction. [21, 23,25]
3.2.1 Approche mate´rielle
En regardant la ge´ome´trie d’un fantoˆme ge´ome´trique et du CT dans la figure (3.3),
avec les projections  fan-beam  (en e´ventail) de la source, les lignes de re´ponse
centrale traversent une plus grande distance a` l’inte´rieur du fantoˆme que celles plus
late´rales. Selon la position du de´tecteur, le faisceau d’imagerie est plus ou moins
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durci et des variations sur le spectre en sortie du fantoˆme sont observables entre les
de´tecteurs centraux et late´raux. Afin d’y reme´dier, l’introduction d’un filtre en forme
 bow tie (nœud papillon) re´duit l’e´cart entre le niveau de durcissement entre chaque
ligne de re´ponse. [19] E´tant donne´ que le spectre de sortie est maintenant uniforme,
tout en conside´rant un fantoˆme homoge`ne, alors il existe un faisceau monoe´nerge´tique
qui reproduit la meˆme atte´nuation. Dans ce contexte ide´al, l’hypothe`se d’un faisceau
monoe´nerge´tique est valide et la reconstruction se fait sans arte´fact. En pratique, le
patient n’est ni cylindrique ni homoge`ne, mais les variations du spectre sont re´duites
ainsi que les arte´facts. [23]
Figure 3.3 – L’image en haut illustre la distance un rayon traverse au centre et en
pe´riphe´rie. L’image en bas illustre un filtre  bow tie. [19]
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3.2.2 Approche pre´ reconstruction
Les me´thodes de pre´-reconstruction corrigent les arte´facts dans le domaine du si-
nogramme et ne´cessitent l’information sur le spectre d’e´nergie du faisceau. Pour un
DECT, il est possible de reconstruire l’image sans ces arte´facts. [26] Le coefficient
d’atte´nuation d’un photon peut eˆtre de´crit selon sa densite´ e´lectronique (ne) et sa
section efficace e´lectronique (σe) :
µ = neσe
= ne(σe,p + σe,C).
(3.3)
Ici σe peut eˆtre de´compose´ de´crit selon les sections efficaces e´lectroniques des interac-
tions photoe´lectriques (σe,p) et Compton (σe,C). Cette simplification est justifie´e pour
la gamme d’e´nergie utilise´e en CT. Il est aussi acceptable de ne´gliger l’interaction Ray-
leigh, car elle est moins prononce´e que les deux autres. [20] Les sections efficaces des
deux interactions ont de diffe´rentes de´pendances selon l’e´nergie du photon et du EAN





σe,C = βfKN(E). (3.5)
Ici, fKN est la formule de Klein-Nishina. Aussi, les constantes de proportionnalite´ α et
β pour chacune des sections efficaces et les valeurs m et n de l’e´quation (3.4) peuvent
eˆtre de´termine´es empiriquement pour la gamme d’e´nergie du CT. Donc, l’e´quation (3.3)
peut eˆtre re´e´crite comme,





En isolant les termes inde´pendants en e´nergie de l’e´quation (3.6), soit le Z et le ne
qui sont ici invariant en l’e´nergie, deux nouvelles inte´grales de re´ponse Ap et AC,










Alors, deux sinogrammes, suivant l’atte´nuation polye´nerge´tique, sont de´termine´s dans
un DECT ou` chacun repre´sente le faisceau de haute (EH) et basse (EL) e´nergie avec















Donc, les valeurs Ap et AC peuvent eˆtre re´solues nume´riquement avec ces deux syste`mes
d’e´quations non line´aires et une reconstruction d’une image monoe´nerge´tique, exclu
d’arte´fact de durcissement, est accomplis avec l’e´quation (3.6) en fixant une e´nergie de
re´fe´rence E0. Les approches de pre´-recontruction semblent porter plusieurs avantages,
par contre la connaissance du spectre e´nerge´tique des faisceaux est ne´cessaire afin
d’obtenir les re´sultats. [21]
3.2.3 Approche post-reconstruction
Des approches post-recontruction a` simple e´nergie existent ou` les arte´facts de dur-
cissement de faisceau peuvent eˆtre corrige´s empiriquement sans ne´cessiter l’information
sur le spectre. Une me´thode propose´e par Kyriakou et al. [25] permet une correction
en suivant plusieurs e´tapes incluant :
– Pre´-correction empirique pour re´duire les effets d’arte´facts en coupe [27]
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– Une segmentation en deux mate´riaux (os et tissus mous)
– Plusieurs synthe`ses de projections nume´riques
– Reconstruction des sinogrammes de synthe`se
– Optimisation
Cette somme d’ope´rations ne´cessite une imple´mentation complexe et plusieurs me-
sures d’e´talonnage. Cette me´thode empirique peut eˆtre modifie´e pour inclure une cor-
rection a` deux e´nergies. [28] De plus, il existe une autre me´thode empirique pour re´duire
les arte´facts en DECT qui s’ave`re plus simple a` imple´menter. [29] Afin de re´duire la
contribution des arte´facts dans les images, un me´lange entre l’image de haute (IH) et
de basse (IL) e´nergie est obtenu suivant l’e´quation suivante :
IMe´lange = βIH + (1− β)IL, (3.11)
ou` β est une valeur empirique qui de´termine le poids du me´lange entre les deux images
pour ge´ne´rer l’image me´lange´e (IMe´lange). A` des valeurs β entre 1 et 2, l’e´quation (3.11)
devient une soustraction entre les images, et donc la contribution d’arte´facts pre´sente
dans l’image est re´duite. Il existe une valeur β qui minimise la pre´sence d’arte´facts. La
figure (3.4) illustre un exemple ou` l’arte´fact de durcissement de faisceau est hautement
re´duit apre`s le me´lange entre les deux images. [24]
Pour cette e´tude, la correction d’arte´fact se fait a` partir de cette me´thode. Elle ne
requiert aucune information sur le spectre et se fait de fac¸on plus simple et rapide que
la me´thode EBHC. La the´orie et la proce´dure de cette approche sont de´crites dans
l’article pre´sente´ dans le chapitre 6.
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Figure 3.4 – Re´duction d’arte´fact de durcissement de faisceau entre deux structures de
vis me´tallique suivant l’e´quation (3.11). Fantoˆme d’eau avec deux vis cervicales acquis




Assignation de tissus en DECT
Afin de bien calculer la dose de´pose´e avec un simulateur MC, il est important
d’avoir une connaissance exacte sur les aspects physiques des tissus que les photons
vont traverser. Dans une simulation MC, il faut bien de´finir la densite´ du milieu et sa
composition chimique afin d’e´valuer le coefficient d’atte´nuation du milieu. Puisque les
e´nergies en curiethe´rapie LDR favorisent l’interaction photoe´lectrique, il est important
de bien de´finir les tissus pre`s des sources, soit une prostate ou une calcification. [10,13]
Ces deux types de tissus ont une composition chimique diffe´rente qui entraine une
importante diffe´rence en EAN et donc devrait avoir un impact significatif sur le de´poˆt
d’e´nergie. Avec le DECT, il est possible de de´finir les tissus corporels pre´sents dans les
images. [30] Ceci peut eˆtre accompli avec l’extraction de l’information physique dans
chaque voxel selon un e´talonnage stœchiome´trique. [31] Par la suite, un tissu peut eˆtre
assigne´ a` chaque voxel avec l’information physique retrouve´e. [30]
4.1 l’e´talonnage stœchiome´trique
Le DECT est une technique d’imagerie qui permet non seulement d’obtenir deux
images simultane´es a` deux e´nergies diffe´rentes, mais il permet d’extraire deux pa-
rame`tres physiques, tels que le EAN et la ED, utiles a` un calcul de dose plus exacte
30
en curiethe´rapie LDR. [29–31] La me´thode d’extraction des parame`tres physiques pour
cette e´tude est une modification d’un e´talonnage stœchiome´trique de´crit par Schnei-
der et al. [32] pour DECT. [31] Chaque voxel des images DECT se voit attribuer un
nombre CT exprime´ en Hounsfield Unit (HU) qui de´crit le coefficient d’atte´nuation du
mate´riau, µmat, avec l’e´quation (4.1)
Nombre CT = 1000 · µmat − µeau
µeau
HU. (4.1)
Le coefficient d’atte´nuation d’un e´le´ment peut aussi eˆtre de´crit selon la formule de
Jackson et Hawkes (1981) explicitant une proportionnalite´ avec la densite´ e´lectronique,
ne, et la section efficace e´lectronique σe(Z) [33]
µ(Z) = neσe(Z). (4.2)
Ici, la section efficace e´lectronique de´pend du nume´ro atomique (Z) du mate´riau et elle
combine l’apport de chaque type d’interaction subi par les photons. Selon la gamme
d’e´nergie utilise´e en tomodensitome´trie [70 a` 140 kVp], les photons interagissent ma-
joritairement de fac¸on photoe´lectrique, Compton et Rayleigh. [19, 20]
σe = σe,ph + σe,Compton + σe,Rayleigh. (4.3)
L’e´talonnage est fonde´ sur ces principes et cette technique permet d’extraire la valeur
des deux parame`tres (EAN et ED) pour chaque voxel du patient. E´tant donne´ que les
de´tails de la me´thode ont de´ja` e´te´ discute´s ailleurs [31], une explication plus de´taille´e
est fournie dans l’annexe A.
4.2 La segmentation en DECT
La me´thode de segmentation de tissus est effectue´e a` partir de donne´es extraites de
l’e´talonnage stœchiome´trique. Alors, avec l’information sur le nume´ro atomique effectif
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et la densite´ e´lectronique de chaque voxel, une assignation d’un tissu connu, avec des
parame`tres physiques bien de´finis, peut eˆtre re´alise´e. En CT a` simple e´nergie, seule
la densite´ e´lectronique relative a` l’eau (ρe) e´tant de´finie dans chaque voxel, alors la
segmentation se fait a` partir de l’e´quation (4.4). [30]
ηi = (ρe–ρe,i)
2. (4.4)
Le tissu i ayant la valeur de η la plus minimale est assigne´ pour le voxel examine´. Avec la
me´thode du DECT, l’information de l’EAN (aussi e´crit comme Zeff dans l’e´quation (4.5)
peuvent ajouter a` la qualite´ de la segmentation des tissus. Alors, l’e´quation (4.4) peut
eˆtre modifie´e afin d’inse´rer la deuxie`me information physique extraite. [30]
ηi = α · (Zeff–Zeff,i)2 + (1− α) · (ρe–ρe,i)2. (4.5)
Cette e´quation vise aussi a` retrouver le tissu i auquel correspond une valeur η minimale.
Un nouveau facteur α est utilise´ dans cette e´quation. Celui-ci permet de ponde´rer
l’importance de chaque parame`tre physique. Ainsi, il permet d’attribuer un poids relatif
a` la densite´ e´lectronique et au nume´ro atomique effectif. Cette valeur α est de´termine´e
empiriquement et de´pend fortement du type d’e´tude effectue´e et sur la quantite´ de bruit
pre´sent dans les images de l’EAN et de l’ED. [30] Dans ce projet, ce facteur a e´te´ de´fini
a` 0,5, donc l’importance des deux parame`tres est e´gale. Cette de´cision a e´te´ prise en
conside´rant les quelques points suivants. En curiethe´rapie LDR, l’effet photoe´lectrique
est dominant. Le nume´ro atomique du voxel a un apport important sur la section
efficace totale. Donc, il semble avantageux de se´lectionner le tissu en accordant une
importance accrue au EAN. Par contre, le parame`tre EAN est plus bruite´ que celui
de la ED. Ainsi, augmenter davantage l’apport du EAN risque de de´grader la qualite´
de l’assignation de tissu. Afin de de´duire la valeur α, la qualite´ de la segmentation
a` discriminer entre les os et les tissus mous du patient a e´te´ analyse´e. A` des valeurs




Calcul Monte Carlo de la dose :
Validation du TG-43
En radio-oncologie, une question re´currente est souvent celle-ci : quelle est la dose
de´pose´e dans le patient ? Cette question peut eˆtre re´solue selon deux types de me´thodes :
de´terministe ou stochastique. Pour la premie`re, la technique vise a` re´soudre nume´riquement
l’e´quation de transport de Boltzmann (BTE). Cette e´quation de´crit le mouvement d’une
particule dans un milieu relativement plus dense que lui-meˆme. [8] Cette e´quation est
complexe, mais peut eˆtre re´solue par e´le´ments finis. [34]
La me´thode stochastique est souvent plus utilise´e pour les calculs de dose en re-
cherche. Elle permet de re´soudre le BTE en simulant le transport des radiations dans la
matie`re. Les me´thodes stochastiques sont accomplies par un simulateur MC. Il existe
plusieurs logiciels MC qui permettent d’e´valuer le transport des radiations. Par contre,
certains sont optimise´s pour faciliter le transport dans diffe´rentes situations. Alors, la
se´lection du meilleur simulateur se fait selon le type e´tude a` accomplir. [8]
Il existe des simulateurs MC qui permettent de simuler des environnements en
imagerie, telle que des CT. [35] Par contre, cette e´tude utilise un simulateur MC dans
le but d’estimer la dose de´pose´e en curiethe´rapie LDR.
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5.1 BrachyDose
BrachyDose(v.(1.4)) est un simulateur de transport de radiations de la se´rie EGSnrc.
Il a e´te´ de´veloppe´ par Yegin et al. [36] et permets des calculs de dose rapides en cu-
riethe´rapie. La dose de´pose´e dans chaque voxel est de´termine´e avec un ”tracklength
estimator” (TLE). Cette approche est souvent utilise´e dans des e´tudes MC et l’estima-
tion de la dose absorbe´e dans chaque voxel i suit l’e´quation (5.1) qui de´crit le kerma
collisionnel (Kcolli ). [37]




Ici, la fluence Φ peut eˆtre exprime´e par Li
V
ou` V est le volume du voxel et Li est la
distance line´aire traversant le voxel entre deux collisions successives. Le terme ρi est la
densite´ du voxel et µen est le coefficient d’absorption d’e´nergie pour un photon d’e´nergie
E dans un mate´riau mi. Donc, en utilisant ce type d’estimateur, un photon de´pose de
l’e´nergie dans chacun des voxels qu’il traverse entre deux interactions. [37, 38] Selon
l’e´quation (5.1), la dose absorbe´e est approxime´e par le kerma collisionnel, ce qui est
valide seulement dans un syste`me ou` l’e´quilibre e´lectronique est retrouve´. L’e´quilibre
e´lectronique est pre´sent seulement lorsque la quantite´ d’e´lectrons entrant dans un
e´le´ment de volume est e´quivalente a` la quantite´ sortant du meˆme volume. Dans Bra-
chyDose, les simulations sont accomplies avec des photons de basse e´nergie, donc les
e´lectrons secondaires cre´e´s ont des porte´es ne´gligeables. Alors, l’e´quilibre e´lectronique
peut ge´ne´ralement eˆtre assume´ dans cette situation. Selon plusieurs e´tudes, cette sim-
plification est valide et me`ne a` des erreurs cliniques ne´gligeables, donc l’e´quation (5.1)
peut eˆtre utilise´e sans risque. [8]
Afin de ve´rifier l’exactitude des mesures du simulateur MC, les parame`tres de do-
sime´trie dans le protocole du TG-43 sont compare´s avec des mesures obtenues dans
des e´tudes ante´rieures. Ceci est accompli avec la source radioactive utilise´e dans cette
e´tude, le selectSeed 125I du manufacturier Nucletron.
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5.2 Le formalisme du TG-43
Dans cette e´tude, le protocole d’inte´reˆt du TG-43 est un formalisme 2-D. [16] Ce
dernier se base sur une e´quation du de´bit de dose en deux dimensions.
D(r, θ) = SK · Λ · GL(r, θ)
GL(r0, θ0)
· gL(r) · F (r, θ) (5.2)
Ici, r repre´sente la distance entre le centre de la source et le point d’inte´reˆt, le θ
indique l’angle de ce dernier et le r0 et θ0 repre´sente la distance et l’angle de re´fe´rence
respectivement qui se retrouvent ge´ne´ralement a` 1 cm et 90◦ (figure 5.1). Les autres
facteurs de l’e´quation (5.2) sont les parame`tres a` analyser dans BrachyDose pour valider
le mode`le ge´ome´trique de la source. Ils sont brie`vement explique´s dans les prochaines
sections. Les calculs de dose sont effectue´s avec une source line´aire en conside´rant une
syme´trie cylindrique des sources.
Figure 5.1 – Syste`me de coordonne´es utilise´ dans le calcul dosime´trique de cu-
riethe´rapie. [16]
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5.2.1 La puissance du kerma dans l’air SK
Le premier parame`tre de l’e´quation (5.2) re´fe`re a` la puissance du kerma dans l’air de
la source radioactive. Ce dernier permet d’estimer la puissance des sources pour ensuite
e´valuer les standards d’e´talonnage. Ses unite´s sont normalement des µGy m2 h−1 qui
peuvent eˆtre identifie´es par le symbole U ou` 1 U = 1 µGy m2 h−1. Afin d’e´valuer
ce parame`tre, il faut mesurer le de´bit du kerma dans l’air duˆ aux photons d’e´nergie
supe´rieure a` δ, in vacuo, a` une distance d du centre de la source et multiplie´ par cette
distance d au carre´. [16, 39,40]
SK = K˙δ(d) · d2. (5.3)
La distance d est dans l’axe transverse de la source radioactive. Elle doit aussi eˆtre
relativement plus large que la longueur maximale de la source afin de rendre la valeur
Sk inde´pendante a` d. A` des distances trop rapproche´es de la source, des variations sur
SK seront observe´es. E´galement, ce calcul ne tient pas compte de l’atte´nuation ou de
la diffusion dans l’air, donc les mesures doivent eˆtre corrige´es si elles sont effectue´es
dans l’air. Les photons aux e´nergies infe´rieures a` la valeur δ sont exclus, car ceux-
ci sont ge´ne´ralement des photons de contamination caracte´ristiques de la capsule des
sources scelle´es (titane ou acier). Pour la source utilise´e, la valeur ide´ale de δ serait de
5 keV. [13, 16, 39, 40] L’e´valuation de ce parame`tre avec BrachyDose a e´te´ effectue´e et
compare´e avec la litte´rature. La simulation a e´te´ re´alise´e in vacuo a` une distance de
10 cm de la source avec un voxel de dimension de 0,1×0,1×0,05 cm3. Le tableau (5.1)
illustre les re´sultats de la simulation. [11]
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5.2.2 La constante de de´bit de dose Λ
Cette constante Λ est simplement le ratio entre le de´bit de dose dans l’eau au point





Cette constante est pertinente, car elle est inde´pendante de l’activite´ de la source. Elle
de´pend seulement du radionucle´ide et du mode`le ge´ome´trique de la source. [16, 39] Le
tableau (5.1) compare les re´sultats obtenus avec BrachyDose et ceux de la litte´rature.
Table 5.1 – La constante de de´bit de dose et la puissance du kerma dans l’air pour la
source de 125I de selectSeed
Λ (cGy h−1U−1) Sk (U/MBq)
Karaiskos et al. [11] 0.944 ± 0.002 0.0217 ± 0.0001
Coˆte´ et al. 0.945 ± 0.004 0.0216 ± 0.0001
5.2.3 La fonction Ge´ome´trique GL
GL correspond a` la perte de la dose des sources radioactives selon la distance en
ne´gligeant l’atte´nuation et le diffuse´ des photons avec la matie`re. Alors, cette fonction
permet une correction sur la loi de la re´duction de dose avec l’inverse de la distance
au carre´ selon son mode`le ge´ome´trique. En pratique, elle est utilise´e pour acce´der a`
un moyen d’interpolation des mesures dosime´triques entre deux points discrets avec
une exactitude satisfaisante. Des sources ponctuelles perdent leur de´bit de dose pro-
portionnellement a` l’inverse de la distance au carre´ (∝ 1
r2
). Par contre, les sources de
curiethe´rapie sont line´aires et cette pre´somption diminuera l’exactitude des donne´es.
Alors un mode`le line´aire, de´crit dans l’e´quation (5.5), donnerait une meilleure approxi-





si θ 6= 0◦
(r2 − L2/4)−1 si θ = 0◦
(5.5)
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Ici, β est l’angle en radian entre le point de calcul P (r, θ) et les extre´mite´s de la longueur
active de la source L vues dans la figure (5.1). Ensuite, r et θ sont respectivement la
distance et l’angle en radian entre le centre de la source et le point de mesure. Cette
fonction de´pend uniquement de la ge´ome´trie de la source, donc aucune ve´rification de
ce parame`tre sur la simulation Monte Carlo n’est ne´cessaire. [16] La figure (5.2) illustre
la fonction ge´ome´trique.
Figure 5.2 – Fonction ge´ome´trique de la source selectSeed de nucle´otron suivant une
approximation de source line´aire.
5.2.4 La fonction de dose radiale gL
Contrairement a` GL, la fonction de dose radiale repre´sente la perte de dose avec
la distance spe´cifiquement due a` l’atte´nuation et au diffuse´. Afin de de´terminer celle-
ci, il faut e´valuer la distribution de dose de la source dans l’eau et ensuite enlever la








L’e´quation (5.6) est normalise´e aux points de re´fe´rence r0 et θ0. Le TG-43 recommande,
pour des raisons de commodite´, d’approximer cette fonction avec une re´gression poly-
nomiale de cinquie`me ordre. [16] Taylor et al a propose´e une re´gression plus pre´cise a`
7 coefficients (a0 a` a6) suivant l’e´quation (5.7). [41]




5) · e−(a6x). (5.7)
La figure (5.3) illustre les re´sultats obtenus dans BrachyDose. Afin d’obtenir la meilleure
fonction radiale, la simulation a duˆ eˆtre accomplie avec trois environnements diffe´rents.
La premie`re simulation a mesure´ la dose dans des voxels de 0,1 mm3 aux distances de
0 a` 1 cm de la source. La deuxie`me mesurait la dose entre 1 a` 5 cm avec des voxels de
0,5 mm3 et finalement la dernie`re simulation mesurait la dose entre 5 a` 10 cm avec des
voxels de 1 mm3. Ceci est accompli pour ame´liorer la pre´cision de la dose a` proximite´
de la source ou` les gradients de dose sont tre`s e´leve´s. [36] De plus, la pre´cision sur la
dose est moins e´leve´e pre`s de la source, alors la simulation dans le premier cas a duˆ
analyser le transport d’une plus grande quantite´ de photons afin d’acque´rir des erreurs
similaires aux deux cas. Le tableau (5.2) compare les coefficients de la fonction radiale
avec celle qu’on trouve dans la documentation. [11]
Table 5.2 – Coefficient de la fonction radiale de la source selectSeed de nucle´otron
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6
Karaiskos et al. [11] 5.9991E-04 -1.4694E-02 1.1588E+00 4.5675E-01 -3.8617E-03 3.2066E-03 4.7050E-01
Coˆte´ et al. 5.068E-04 -1.504E-02 1.181E+00 2.855E-01 -2.459E-02 1.231E-03 3.574E-01
Les diffe´rences entre les points mesure´s et ceux obtenus par Karaiskos et al. [11]
sont en dessous de 2%, tel que recommande´ par le TG-43. [16]
5.2.5 La fonction d’anisotropie 2-D F(r,θ)
F (r, θ) de´crit les variations de la distribution de dose de la source scelle´e selon
l’angle relatif a` l’axe transversal. La figure (5.4) permet de visualiser l’anisotropie de
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Figure 5.3 – Fonction radiale de la source selectSeed de Nucletron.
Figure 5.4 – Distribution de dose en 2-D d’une source selectSeed de Nucletron sur
l’axe transversal.
la source et aide a` confirmer l’importance de cette fonction. [16, 42]







Ici, la fonction est normalise´e a` l’angle de re´fe´rence et les valeurs peuvent eˆtre variables
selon l’e´paisseur de la capsule et l’e´nergie e´mise par les photons. [16] La fonction a
e´te´ mesure´e a` l’aide de BrachyDose et les re´sultats concordent avec ceux de´crits dans
la documentation [11] (table 5.3). La figure (5.5) illustre un exemple de la fonction
d’anisotropie de la source. Ainsi, le mode`le MC de la source est valide et peut-eˆtre
utilise´ pour simuler les traitements de curiethe´rapie.
Figure 5.5 – La fonction d’anisotropie pour la source selectSeed a` 1.0 cm de la source
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Table 5.3 – Coefficient de la fonction d’anisotropie (F ) avec son incertitude (E) en % de la source selectSeed de Nucletron
θ (◦) 0.25 cm 0.50 cm 0.75 cm 1.0 cm 2.0 cm 3.0 cm 4.0 cm 5.0 cm 7.5 cm 10 cm
F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E
0 0.190 0.12 0.206 0.259 0.249 0.37 0.287 0.47 0.392 0.18 0.458 0.28 0.501 0.41 0.539 0.57 0.598 1.18 0.650 2.21
1 0.190 0.12 0.205 0.25 0.249 0.37 0.287 0.47 0.420 0.17 0.478 0.27 0.522 0.40 0.570 0.55 0.620 1.15 0.659 2.18
2 0.192 0.12 0.206 0.25 0.264 0.36 0.298 0.46 0.450 0.17 0.527 0.26 0.572 0.38 0.591 0.54 0.639 1.13 0.666 2.13
3 0.192 0.12 0.230 0.24 0.310 0.33 0.364 0.41 0.489 0.16 0.547 0.25 0.579 0.38 0.613 0.53 0.641 1.13 0.692 2.15
5 0.196 0.12 0.294 0.21 0.379 0.29 0.412 0.39 0.499 0.15 0.553 0.25 0.590 0.38 0.615 0.53 0.656 1.12 0.691 2.11
7 0.259 0.09 0.349 0.19 0.403 0.28 0.438 0.37 0.529 0.15 0.573 0.25 0.617 0.36 0.639 0.52 0.693 1.08 0.701 2.07
10 0.376 0.07 0.424 0.17 0.455 0.26 0.495 0.35 0.574 0.14 0.619 0.24 0.650 0.35 0.678 0.50 0.705 1.07 0.754 2.02
12 0.527 0.06 0.452 0.16 0.514 0.25 0.535 0.33 0.611 0.14 0.648 0.23 0.681 0.34 0.695 0.49 0.730 1.05 0.767 2.02
15 0.612 0.06 0.547 0.15 0.572 0.23 0.590 0.32 0.662 0.13 0.692 0.22 0.720 0.33 0.735 0.48 0.770 1.01 0.777 2.01
20 0.845 0.05 0.648 0.14 0.679 0.21 0.686 0.29 0.722 0.13 0.772 0.21 0.772 0.32 0.782 0.46 0.821 0.98 0.828 1.94
25 0.846 0.05 0.750 0.13 0.742 0.20 0.748 0.28 0.795 0.12 0.804 0.20 0.810 0.32 0.833 0.45 0.835 0.98 0.853 1.89
30 0.966 0.05 0.822 0.12 0.809 0.20 0.807 0.27 0.832 0.12 0.850 0.20 0.860 0.31 0.857 0.44 0.871 0.97 0.881 1.87
35 1.050 0.05 0.863 0.12 0.870 0.19 0.862 0.26 0.870 0.12 0.891 0.19 0.886 0.31 0.898 0.43 0.899 0.93 0.912 1.81
40 1.008 0.05 0.929 0.12 0.912 0.19 0.897 0.26 0.904 0.11 0.913 0.19 0.925 0.29 0.912 0.43 0.924 0.92 0.935 1.81
45 0.945 0.05 0.976 0.12 0.939 0.19 0.922 0.26 0.938 0.11 0.935 0.19 0.940 0.30 0.949 0.42 0.945 0.91 0.954 1.79
50 0.963 0.06 0.997 0.12 0.981 0.18 0.964 0.25 0.955 0.11 0.954 0.19 0.965 0.29 0.959 0.42 0.978 0.89 0.960 1.78
55 1.010 0.06 0.995 0.12 1.004 0.18 0.993 0.25 0.975 0.11 0.975 0.19 0.974 0.29 0.977 0.41 0.980 0.90 0.994 1.78
60 0.964 0.06 1.025 0.12 1.018 0.18 0.998 0.25 0.999 0.11 0.994 0.19 0.994 0.28 0.994 0.42 0.987 0.90 0.990 1.77
65 0.949 0.06 1.026 0.12 1.016 0.18 1.018 0.25 1.011 0.11 1.009 0.18 1.010 0.29 1.011 0.41 0.995 0.90 1.004 1.76
70 1.017 0.06 0.985 0.12 1.033 0.18 1.023 0.25 1.020 0.11 1.020 0.18 1.019 0.28 1.014 0.41 1.022 0.88 1.009 1.75
73 0.991 0.06 0.976 0.12 1.012 0.18 1.022 0.25 1.023 0.11 1.021 0.18 1.018 0.28 1.024 0.41 1.010 0.90 1.011 1.75
75 1.011 0.06 1.000 0.12 1.023 0.18 1.014 0.25 1.026 0.11 1.022 0.18 1.011 0.28 1.011 0.41 1.017 0.87 1.012 1.75
78 1.032 0.06 0.992 0.12 0.998 0.18 1.008 0.25 1.025 0.11 1.020 0.19 1.014 0.28 1.017 0.41 1.022 0.88 1.013 1.75
80 0.975 0.06 1.002 0.12 0.990 0.19 1.008 0.25 1.022 0.11 1.024 0.18 1.021 0.28 1.027 0.41 1.019 0.88 1.030 1.71
82 0.985 0.06 0.977 0.12 1.002 0.19 1.000 0.25 1.011 0.11 1.019 0.18 1.023 0.28 1.013 0.41 1.023 0.88 1.022 1.74
84 0.988 0.06 0.989 0.12 0.983 0.19 1.007 0.25 1.005 0.11 1.012 0.19 1.015 0.29 1.022 0.41 1.001 0.91 1.011 1.70
85 0.994 0.06 0.990 0.12 0.985 0.19 0.988 0.26 1.005 0.11 1.010 0.19 1.009 0.29 1.015 0.41 1.005 0.90 1.019 1.74
86 0.995 0.06 0.994 0.12 0.991 0.19 0.993 0.25 0.995 0.11 1.000 0.19 1.008 0.29 1.004 0.41 1.006 0.90 1.023 1.74
87 0.999 0.06 0.994 0.12 0.991 0.19 0.994 0.25 0.998 0.11 1.001 0.19 1.008 0.29 1.001 0.42 1.005 0.90 1.001 1.79
88 0.999 0.06 0.998 0.12 0.995 0.19 0.997 0.25 0.999 0.11 0.999 0.19 1.009 0.29 1.005 0.42 0.998 0.90 1.005 1.75
89 1.000 0.06 0.998 0.12 0.998 0.19 0.996 0.25 1.000 0.11 1.001 0.19 1.006 0.29 1.005 0.41 0.999 0.90 1.016 1.73




La pre´sentation de l’article
6.1 L’objectif
Le travail pre´sente´ dans ce chapitre a fait l’objet d’un article soumis au journal
de Medical Physics. Le titre de l’article est Improved tissue segmentation using dual-
energy computed tomography in low-dose rate prostate brachytherapy for Monte Carlo
dose calculations.
Dans l’article, nous e´valuons l’efficacite´ de la caracte´risation de tissu dans des images
DECT suivant un algorithme de re´duction d’arte´facts me´talliques. Le but est de com-
parer notre me´thode de´veloppe´e pour DECT avec celle utilise´e en tomodensitome´trie
a` simple e´nergie (SECT) et d’appliquer les recommandations du TG-186 pour une
meilleure e´valuation de la dose pour les patients.
6.2 Les contributions des auteurs
Les auteurs de l’article soumis sont, dans l’ordre : Nicolas Coˆte´, Ste´phane Bedwani,
Jean-Franc¸ois Carrier.
Nicolas Coˆte´ a de´veloppe´ l’algorithme de re´duction d’arte´fact me´tallique, re´alise´
les mesures MC et l’analyse des doses en curiethe´rapie et re´dige´ la version de l’article
soumis.
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Ste´phane Bedwani a collabore´ au de´veloppement de l’algorithme de re´duction d’arte´fact
me´tallique et a` la re´vision de l’article soumis.
Jean-Franc¸ois Carrier a collabore´ a` l’e´valuation des distributions de dose en cu-
riethe´rapie et a` la re´vision de l’article soumis.
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abstract
Purpose : An improvement in tissue segmentation is accomplished using a me-
tallic artifact reduction (MAR) method specific to dual-energy computed tomography
(DECT) in low-dose rate (LDR) brachytherapy patients for an enhanced dose calcula-
tion using Monte Carlo (MC) simulations.
Methods : The proposed MAR algorithm involves a four-step procedure which
begins by applying a weighted blending of both DECT scans to generate of a new
image which minimizes the Hounsfield Unit (HU) variations surrounding the brachy-
therapy seeds. The second step requires shifting the mean HU value within the prostate
of the image to the mean values within the 2 initial images. The third step generates
an image representing the metallic artifact by subtracting the shifted image with the
respective raw image. Finally, the raw images are corrected for artifacts by subtracting
them with the artifact image generated. On these new images, extracting relative elec-
tronic density and effective atomic number at each voxel is performed using a DECT
stoichiometric method. Tissue segmentation can then be determined with these two
physical parameters by assigning the voxel with the tissue of closest resemblance. With
these results, a MC study can then be performed to evaluate the sensitivity of the
MAR algorithm as well as the impact of the dose distribution in LDR brachytherapy
patients when involving tissue heterogeneities and inter source attenuation (ISA).
Results : After performing the DECT MAR algorithm, improvement in tissue
segmentation is observable when comparing it to a single energy computed tomography
(SECT) approach and with no MAR correction. When looking at the difference between
DECT and SECT D90 dose parameter, results show that it may be underestimated up
to 3.2%. When comparing the DECT with no artifact reduction, underestimation of
this parameter can reach sizeable difference up to 34%. When comparing dose impacts,
tissue heterogeneities can impact the dose up to 1%, which is less than the ISA impact
which can reach up to 6%. The combine impacts of ISA and tissue heterogenieties in
this study have shown impacts in D90 ranging from 2.7 to 6.2%.
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Conclusion : The DECT MAR approach is a simple alternative to reduce metallic
artifacts found in LDR brachytherapy patient. It can be processed quickly and the
determination of X-ray spectra is not required. Information on density and atomic
number is not heavily lost and calcifications within the prostate can be easily detected
when segmentation is performed. This enables a patient specific Monte Carlo dose
calculation which is more accurate than the TG-43 formalism.
Key words : DECT, metallic artifact, segmentation and LDR brachytherapy
6.3 Introduction
Low stage prostate carcinomas occur in a large population of males and is com-
monly treated using low-dose rate (LDR) brachytherapy procedure. This intervention
is effective as it allows for a concentrated dose of radiation within the prostate while
sparing healthy tissue surrounding the affected organ. [10,43]
LDR brachytherapy treatments are accomplished by guiding a number of low energy
radioactive sources (Eγ<40 keV) within the prostate via trans-rectal ultrasound to ac-
curate locations determined by the treatment planning system (TPS). [10] Current
TPS evaluate the dose distributions of each source using AAPM’s TG-43U1 protocol
which considers many assumptions including a homogeneous water based patient and
no inter-source attenuation (ISA). [16] These assumptions allow for a simple and uni-
form practice of current LDR brachytherapy interventions in all clinics and hospitals.
However, several studies have already demonstrated the impact of ISA on the dose dis-
tribution within the prostate, which present differences reaching beyond 6.0%. [1, 44]
Also, recent studies have argued the relevance of calcium deposits within the prostate
and their individual influence on the dose distribution. These deposits are much higher
in atomic number compared with that of the prostate, which is expected to perturb the
dose. External beam radiotherapy (EBRT) use high energy photons (Eγ>MeV) which
48
mostly interact via Compton scattering which is relatively invariant with atomic num-
ber. [18] However, in the low energy regime of LDR treatments, the photons will interact
with matter mostly by photoelectric effect, which has a strong dependence on the ma-
terials effective atomic number. Therefore, identification of intra-prostatic calcifications
is expected to improve the accuracy dose distribution in LDR treatments. [10,13]
The goal of this study is to apply the recommendations listed in the TG-186 for
a more realistic dose calculation in LDR brachytherapy patients. Specifically, a dual-
energy computed tomography (DECT) scanner will be used to scan the patients 30 days
after their intervention. This modality should solve several problems encountered when
studying dose perturbation. First, it may inherently prevent some excessive presence
of metallic artifacts caused by the high density sources. In this study, an empirical me-
tallic artifact reduction (MAR) method developed for DECT is employed which helps
improve the quality of the images necessary for further processing. Also, the patient
composition can be determined by extracting both electronic density and effective ato-
mic number using a modified stoichiometric method specific for DECT. [31] With this
information, discrimination between prostate tissue and intraprostatic calcification can
be achieved. Finally, an accurate dose distribution, going beyond the AAPM’s TG-43
formalism, can be further evaluated using a Monte Carlo (MC) simulation. This study
will investigate the effectiveness of the automatic tissue segmentation technique and
how prostate heterogeneities influence the dose distribution in LDR prostate brachy-
therapy patients.
6.4 Theory
In modern computed tomography (CT) scanners, the fan-beam X ray projections
are polyenergetic because of its production via bremsstrahlung. [19] This may conse-
quently induce mistakes when determining HU values of each voxel, since current image
reconstruction assumes simple exponential attenuation of its equivalent monoenergetic
beam. These errors may include metallic artifacts when high atomic number materials
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are present. In the polyenergetic photon spectrum, the low energy photons attenuate
strongly as opposed to the high energy photons. Therefore, the average energy of the
photon spectrum increases with penetration, hardening the beam. The beam will also
deviate from the simple exponential attenuation a monoenergetic beam would follow
which will introduce errors on reconstruction. [45] This problem is amplified when pho-
tons travel through high atomic number structures like bone and iodine brachytherapy
sources because of the dominant photoelectric effect interaction. These are not usually
corrected and artifacts are apparent in most clinical images. [24] Different types of
corrections are available for the reduction or removal of these artifacts and give a more
realistic representation of the prostate anatomy. Sinogram based correction methods
have shown great promise in reconstructing the images exempt of these artifacts. Ho-
wever, knowledge of X-ray spectra, which is currently a non trivial task, is required for
these methods. [21,26] Empirical methods are also available, which eliminate the need
for the spectra information. Different techniques have been established and analysed
which cover both single and dual energy scanners. [25,28] A simple post-reconstruction
method consists in mixing both high (IH) and low (IL) images following the equation
(6.1), [24, 29]
IMix = βIH + (1− β)IL, (6.1)
where β is a weighting parameter. This procedure will be the foundation of reducing
these metallic artifacts in the inital raw images. The β values typically used are between
1 and 2, therefore the equation (6.1) will result in a subtraction between both images.
Hence, the metallic beam hardening artifacts will be subtracted between both images.
[29]
In the DECT, extraction of both electronic density relative to water (ρe) and the
effective atomic number (Zeff) of each voxel will be performed using a modified stoi-
chiometric calibration described by Bourque et al. [31] To overview this method, it
exploits the theory in which the attenuation coefficient of a certain material depends
on the formula proposed by Jackson and Hawkes [33] :
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µ(E,Zeff) = ρeσe(E,Zeff). (6.2)
With two scans, the Zeff , which is related to the electronic cross section (σe(E,Zeff)),
can be solved using a polynomial fit of the dual energy index (DEI) value Γ. This




HUhigh + HUlow + 2, 000
. (6.3)
Afterwards, ρe is determined with a second polynomial fit. For such calibration, X-
ray spectrum knowledge is unnecessary. See Bourque et al. [31] for more details. With
both physical parameters at hand, a tissue segmentation can be performed. In our
language, tissue segmentation means identifying the tissue in each voxel needed for
MC dose calculation. For each voxel, a list of potential tissues is considered, every
tissue being identified by its subscript i. The tissue with the closest resemblance of
both physical parameters within each voxel will be assigned. This can be executed
following equation (6.4) by finding which tissue i gives the smallest value η for a given
voxel with parameters ρe and Zeff ,
η = (α− 1)(ρe − ρe,i)2 + α(Zeff − Zeff,i)2. (6.4)
The weight factor α is determined empirically in order to obtain adequate segmentation
quality.
6.5 Materials and Methods
6.5.1 Dual-energy CT scan
In this study, 8 patients received a scheduled day 30 post-implant scan using the
DECT (SOMATOM Definition Flash, Siemens AG, Forchheim, Germany). This ima-
ging modality contains two X-ray tubes at 95 degree separation with their respective
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detector array which allows a simultaneous dual scan. The detector array for the second
tube (tube B) contains fewer cells than the first (tube A) resulting in a smaller field
of view (FOV). [29] The beam energies used for each X-ray tube were 100 kVp and
140Sn kVp on every patient for tubes A and B respectively. Voxel size of each case
were [0.68 × 0.68 × 3] mm3. Each image has a reduced mAs parameter to maintain
patient scanning dose to equivalent single energy scan.
Seed location was determined in Oncentra Prostate (v.4.2.21) software using the
average HU values of both DECT images. This software determined both seed location
and TG-43 dose distribution. Also, physician contours were drawn and extracted.
6.5.2 Metallic artifact reduction algorithm
Two different approaches are used in this study. The first is a single energy CT
(SECT) approach which was performed in previous LDR brachytherapy studies. The
second involves an original approach developed for DECT which is compared with the
first to evaluate its performance.
A SECT approach for MAR
In SECT scans, a method often used in LDR brachytherapy MC studies suggests
replacing a spherical region around the source locations with water or prostate tissue of
average density. [1, 2, 44] The spherical region used in this study has a radius of 3 mm
and the replaced tissues are either water or prostate with respective densities of 1.000
and 1.045 g/cm3.
A DECT approach for MAR
Our work developed an empirical method, specific to DECT scanners, which ef-
fectively reduces the metallic artifact presence within the prostate while preserving
the integrity of its HU values. Figure (6.1) summarises the process of this developed
DECT MAR algorithm. The goal is to lessen the beam hardening contribution of these
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artifacts. This is accomplished using equation (6.1) discussed in the theory. For each
scan, the gradient of HU values surrounding each source is minimized in this equation
with the optimal value β. This will effectively generate a new image with a severe
reduction in artifact presence. However, the latter represents an image with a shifted
mean HU value of the prostate which may not be readily used for further DECT quan-
titative analysis. The purpose of this technique is to retrieve the initial images with
reduced artifacts in order to improve tissue segmentation quality. Therefore, the next
step involves retrieving the information describing as much as possible the metallic
artifact signature. To proceed, a HU histogram within the prostate of the new image
is generated. The mean value of the histogram best describes the mean HU value of
the prostate. Therefore, the difference between this value, and the ones determined
similarly with the respective initial images, will define the uniform shift matrix φ to
be added to the mixed image in order to achieve identical values for the mean HU
between both images. Afterwards, a subtraction of each initial images with the mixed
image will generate their respective artifact data (IArtifact).
IArtifact(H/L) = IH/L − (IMix + φH/L), (6.5)
where the subscript H/L defines the evaluation of the operation on the respective high
and low energy initial images. Because of the nature of equation (6.5), additive noise
will be introduced. This will be lessened by first smoothing these images. The procedure
uses is a quadratic fit which helps reduce local variations. [46] It takes the information
of each pixel zi within the filter of n pixels and solves for the coefficient a through f
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Once the equation is solved, it is used to determine the HU intensity of the central pixel
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Figure 6.1 – Overview of the steps involved in the DECT metallic artifact reduction
algorithm.
describe the 2 dimensional gradient of the central element. This method of gradient
calculation is actually used when minimising HU variations in equation (6.1). A 5×5
mask size was used for this study.
This algorithm was constrained within the prostate since it may quantitatively re-
sult in a false HU representation in the exterior. This is in part due to the shift matrix
φ which is dependent on the mean prostate HU. This shift will make both images
have equivalent mean prostate HU value, but will not result in equivalent soft tissue
HU outside of the prostate. Therefore, during the subtraction, large variations of HU
outside of this region may be observed which do not represent metallic artifacts and
would therefore hinder HU integrity. Similarly, caution must be implemented within
the prostate as well, as HU variations in the artifact image may represent calcifica-
tions. After removing the information generated from eq. (6.5) in the initial images,
artifacts are greatly attenuated and intra-prostatic calcifications HU units are reduced,
but still have values superior to mean prostate HU. Since this equation is meant to
remove information on artifacts alone, the calcification HU values in each image are
falsely altered which can affect later calculations. Therefore, they are easily located and
restored to original HU values with a simple threshold algorithm.
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Table 6.1 – Prostate tissue elemental composition
Element Weight % Element Weight %
H 10.5 P 0.1
C 8.9 S 0.2




6.5.3 Tissue Segmentation algorithm
Tissue segmentation is important in a MC study, as it will define how the inco-
ming simulated photons will interact with the materials. Since LDR treatments use
low energy photons which interact mainly by photoelectric effect,an accurate tissue
segmentation is expected to improve dose calculation accuracy. After extracting the
physical parameters with the stoichiometric calibration, tissue segmentation is accom-
plished using equation (6.4). Considering the elevated noise level found in the Zeff
image in comparison to the ρe image, the atomic number evaluation cannot have a
major contribution in segmentation. However, since it is a highly relevant factor in
dose calculations, the α value of this equation was set at 0.5 for this study for optimal
segmentation.
With this segmentation method, a phantom is created with appropriate tissue de-
finition. To follow the recommendations discussed in TG-186, a tissue database esta-
blished off this task group [13], ICRU 46 [47] and ICRP 89 [48] reports are used which
describes full atomic structure and standard density values of relevant human tissues.
This set of information will not only be useful for appropriate tissue segmentation fol-
lowing equation (6.4), but will help describe the attenuation coefficient of the media
at specific photon energies. Four different materials in these reports were used to seg-
ment the anatomy of the male genito-urinary system : prostate, soft tissue, cortical
bone and calcification. Table (6.1) shows the elemental composition of the prostate
used in this study with calculated Zeff using the DECT method proposed in Bourque
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et al. [31] Calcification composition is addressed by many investigators, however no
definitive conclusions have been made in defining a set of prostate cancer calcification
composition. [49] Therefore, the calcification type used in this study is that of breast
calcification which is recommended as a surrogate in the TG-186. [13] Because prostate
calcifications are highly variable in calcium concentration, there exists a wide range of
their effective atomic number. Therefore, when defining tissues, high atomic number
voxel (Z>11) must not be readily discriminated as prostate, as they may be identified
as ICRU calcifications with lower calcium density. Therefore, when applying the DECT
segmentation algorithm, a lower atomic number for calcifications is used to correct for
these discrepancies (Zeff ≈ 12 for calcifications of 20% Ca concentration). This will help
identify a wide range of calcifications, however they will be studied as the surrogate
described in TG-186 which will be invariant in Zeff . [13]
After acquiring all this information, each voxel can be attributed an attenuation
coefficient, scaled for their mass density, calculated in the EGSnrc user-code using the
photon cross sections from XCOM [50] database. [36]
6.5.4 Monte Carlo Simulation : BrachyDose
BrachyDose MC (v.1.4) from EGSnrc series [51] is the radiation transport simulator
used for this study. It has previously been developed by Yegin et al. [52] and allows
rapid dose calculations which proves advantageous in this study. The reported absorbed
dose scoring in this study was selected in the local medium (Dm,m) using a tracklength
estimator. [36,38] Charged particle equilibrium can be safely assumed in this setting [15]
which implies no modelling of electron transport and that absorbed dose is equivalent
to the collision kerma. The dimensions of the voxels were rescaled for the MC simulation
at [0.68 × 0.68 × 1.0] mm3. This MC code has previously been benchmarked using
TG-43 protocol. [36] For good practice, dosimetry parameters for this source geometry
used in this study, selectSeed 125I, were compared with previously published work. [11]
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To provide appropriate uncertainty measurements of absorbed dose, simulations were
sampled at 5 × 109 histories for each patient.
Many dose calculation scenarios were investigated in this MC study. The first was
the MC in uniform density (1.000 g/cm3) water to simulate TG-43 (MCTG43), which
evidently has no applied MAR algorithm. This scenario was then used as a reference
to compare with other MC environments using the percent difference equation (6.7)
where p is the evaluated dose parameter, x is the simulation being compared and j is





The other MC simulations are listed below :
1. MCISA includes ISA in a uniform density (1.000 g/cm
3) water based phantom
similarly evaluated in previous studies. [1, 53] No MAR algorithm was applied
since prostate is completely replaced with homogeneous water.
2. MCρ describes an environment with mass density variations within a water phan-
tom with no ISA. Density definition was found with corrected images following
DECT MAR described in section 6.5.2.
3. MCZ describes an environment with mass density variations and patient tissue
definition with no ISA. Density definition and tissue segmentation was found with
corrected images following DECT MAR described in section 6.5.2.
4. MCComplete describes an environment with mass density variations, patient tissue
definition and ISA. Density definition was found with corrected images following
DECT MAR described in section 6.5.2.
5. MCSECT describes an environment similar to MCComplete with a SECT MAR ap-
proach described in section 6.5.2.
6. MCArtifact describes an environment similar to MCComplete without any MAR.
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Table 6.2 – The simulated environment of each MC simulation.
MCx Media Parameters MAR
Water Tissue Density ISA DECT SECT
TG43 X Not applicable
ISA X X Not applicable
ρ X X X
Z X X X
Complete X X X X
SECT X X X X
Artifact X X X None
Simulations 1 through 3 investigate the dosimetry impacts of their respective va-
riables. Simulation 4 is the setting encompassing all TG-186 recommendations, repre-
senting the most accurate dose distribution. The two final MC simulations (5 and 6) are
investigated in order to evaluate the sensitivity of the tissue segmentation algorithm.
The first examines the effectiveness of the SECT approach which redefines the voxels
within the spherical region with prostate tissue at density of 1.045 g/cm3.(MCSECT)
The second considers the complete study without artifact reduction to observe the de-
trimental impacts that metallic artifacts can have in this study (MCArtifact). Table (6.2)
summarises the variables found within each described simulation.
6.6 Results and Discussion
6.6.1 Impact on tissue segmentation
Figure (6.2) illustrates the results of the DECT metallic artifact reduction method.
Figure (6.3) which shows the change in HU histograms within artifact regions after the
application of the algorithm. It can be observed that the nearly binomial distribution
found initially, which represents the light and dark bands of the artifact signature,
is reduced into a nearly Gaussian distribution centered near the mean prostate HU
value. Also, small amounts of high HU value artifact voxel remains after the algorithm.
These results illustrates how images are improved by heavily removing beam hardening
effects. Complete removal of metallic artifact is not accomplished, which may explain
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cba
Figure 6.2 – (a) Initial image at 100 kVp. (b) Image after MAR DECT. (c) Artifact
information generated from equation (6.5). Window level : 461 HU, window width :
1592 HU for both images (a) and (b).
































Figure 6.3 – HU histograms for the 100 kVp image within the prostate before (left)
and after (right) the artifact correction for the first case in figure (6.2). Black bars
represent the total prostate volume and grey bars represent the artifact regions. The
mean HU before MAR DECT is 33±51 HU while it was 28±30 HU after its application.
Statistics were based on a Gaussian fit.
the remaining higher HU voxels within the artifact region of figure (6.3), however it is
expected to give better results when identifying voxel tissue and mass density.
When comparing the segmentation of tissues between the DECT MAR approach
and the SECT approach explained in section (6.5), variations can be detected. Two ma-
jor issues occur when using the SECT approach. The first involves possible misassignent
of normal prostate tissue with calcification outside this spherical region, as metallic ar-
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tifacts often extend beyond the defined region. Secondly, seeds are seldom located in
close proximity with an intra-prostatic calcification, therefore this method can possibly
replace relevant calcification information which may impact MC dose calculations. An
example of both cases can be observed in figure (6.4). In the first, calcifications are
misrepresented outside the spherical region while in the second the diffuse calcification
is disregarded while in the DECT method, it is appropriately identified. In each eva-
luated case within this study, the ratio of calcification volume over the prostate volume
is consistently higher in the SECT approach. This may imply that the latter will most
likely lead to a misassignment of prostate voxels with calcification, even in cases where
calcifications are disregarded near the prostate.
a b c d
e f g h
Figure 6.4 – Two sets of 4 images, set 1 being (a) through (d) and set 2 being (e)
through (h). Images a and e found in each set have a raw 100 kVp image, where the
arrow points to a calcification, which is used to generate MC phantom in 3 ways : from
raw images ((b) and (f)) (MCArtifact), MAR from previous SECT studies [1,2] ((c) and
(g)) (MCSECT), DECT MAR algorithm ((d) and (h)) (MCComplete).
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6.6.2 Impact on dosimetry
All MC simulations are analysed in order to evaluate the impact of patient heteroge-
neities. The 8 LDR patient data were analysed and a summary of dosimetry parameter
differences with TG-43 simulated phantom is presented in table (6.3).
Table 6.3 – Percent difference in dosimetry parameters in each MC simulation com-
pared with TG-43 MC simulation for all 8 patients. The patients are separated in two













D90 (Range) [1.9, 5.6] [1.4, 1.9] [0.3, 1.3] [2.7, 6.1] [4.6, 8.5] [10, 34]
(Mean) 3.3±1.2 1.6±0.2 0.9±0.3 4.3±1.0 6.0±1.2 23±9
V150 (Range) [2.0, 12.0] [0.8, 3.4] [-3.8, 2.5] [2.7, 9.7] [4.0, 13] [9.3, 51]
(Mean) 4.5±3.0 2.1±1.0 0.8±1.9 5.8±2.6 8.4±3.5 [37±15]
The investigation of ISA in previous studies have shown significant differences in
D90 reaching above 6%. Carrier et al. [1] stipulated that its impact depends on the
seed density and prostate size, where smaller prostate volumes result in an lower global
interseed attenuation. In this work, observed variations ranged from 2.6 to 5.7% with
mean prostate sizes of 30.6±10 cc.
When adding factors such as density and patient tissue, differences in dose para-
meters can be observed. When specifically investigating tissue effects (MCZ), slight
decrease in D90 averaging at 0.9±0.3%, as seen in table (6.3) can be observed when
comparing to TG-43. In this study, calcification volumes were at maximum 0.4% of
the total prostate volume, which is relatively small. As this ratio increases, the effect
of patient tissue heterogeneities (MCZ) may cause sizeable increases in dose deviations
because of high dependency of photon attenuation on material atomic number. [2] Ho-
wever, a larger cohort would be necessary with a wide variety of calcification sizes.
Finally, in the MCComplete, all previously described factors are taken into account and
the global difference in the D90 parameter ranges from 2.7 to 6.2%.
When comparing the dosimetry effects between SECT and DECT MAR approaches,
the difference in D90 between these two ranges from 0.7 to 3.2%. In every case, the SECT
has a larger underestimation of the D90 because it contains more calcification voxels.
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Figure (6.5) shows the differences between both correction methods in each patient.
The DECT method improves the discrimination between prostate and calcifications
over the SECT approach because it gives a more realistic picture of the prostate without
removing calcifications or altering HU integrity. Therefore, the DECT approach may
better evaluate the dose distribution within an LDR brachytherapy patient.
When comparing dosimetry results between MCComplete and MCArtifact, large dif-
ferences are observed. This is directly linked to the impaired quality of the tissue
segmentation algorithm. Its performance is largely reduced because of metallic arti-
fact presence. Without its removal, many voxels will be identified as calcifications in
response to the high HU values of the artifact signature. The impact of this misrepre-
sentation is visible when observing the dose volume histogram (DVH) in figure (6.6),
since these highly attenuating materials will absorb a large amount of dose. Therefore,
the DVH is raised at the high dose end because of these calcification voxels. Also, the
D90 parameter can be shifted up to 34% lower than its TG-43 estimation. Errors in
voxel density also affects the dose distribution, however its impact does not seem to
exceed the impact of atomic number definition. Therefore, serious caution must be ta-
ken when identifying the appropriate tissue within the prostate, as this region is often
crowded with artifacts which is highly prone to false segmentation.
6.7 Conclusion
An automatic tissue segmentation technique is developed using DECT images. This
modality allows for a reduction in metallic artifact presentation which greatly improves
the quality of tissue segmentation. When observing the dosimetry effects, these artifacts
can introduce errors in D90 which have reach as far as 34%. When analysing the SECT
based approach, differences in D90 can be underestimate up to 3.2% when comparing
it with the developed DECT method. DECT also allows for a modified stoichiometric
calibration to identify both electronic density and effective atomic number which are
both used to evaluate voxel tissue and mass density. The complete tissue and density
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No MAR correcti n
Figure 6.5 – Percent difference of D90 dose parameter of the MC simulation involving
the DECT MAR approach, the SECT MAR approach and no MAR approach with the
TG-43 simulation.




































Figure 6.6 – Dose volume histogram of 4 different MC scenarios in 2 different patients.
The patient case of the left represents a patient where no MAR application resulted in
a large DVH deviation. The patient on the right did not have as pronounced effects,
however there is a visible variation between the SECT and DECT approaches.
segmentation considering ISA MC simulation followed the TG-186 [13] recommenda-
tions and portrayed the patient’s anatomy more realistically than all other simulations.
In this scenario, variations in D90 have reached up to 6.2%.
To further improve on the dosimetric study, it would prove beneficial to determine
the true chemical composition of prostate calcification to refrain from using the breast
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calcification surrogate. Also, investigating a larger cohort with this method can help de-
termine potential correction factors in patients with abundant heterogeneities. Finally,
the improvements in the MAR can still be accomplished through pre-reconstruction
methods based on the raw CT data. However, proper determination of X-ray spectra
must be accomplished in order to successfully apply this method. [21]
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Avec l’arrive´e au CHUM d’un DECT de´die´ a` la radio-oncologie, plusieurs nouvelles
applications peuvent maintenant eˆtre envisage´es. Ce me´moire propose d’appliquer cette
nouvelle modalite´ d’imagerie a` l’analyse de la dose de´pose´e lors d’un traitement de
curiethe´rapie LDR de la prostate. Cette technologie a permis de rejoindre les recom-
mandations dicte´es par le TG-186 en s’adressant a` deux proble`mes. Premie`rement, la
pre´sence d’arte´facts me´talliques lie´e aux sources d’iode dans la prostate a e´te´ corrige´e
sur les images acquises par DECT. L’algorithme de´veloppe´ dans cette e´tude permet une
forte re´duction des arte´facts. On note pour la prostate qu’on pre´serve la valeur moyenne
en HU toute en re´duisant leur dispersion associe´e aux arte´facts passant d’une valeur
moyenne de 33 HU avec e´cart type de 51 a` une moyenne relativement e´quivalente de 28
HU avec un e´cart type re´duit a` 30. A` partir des images corrige´es, une segmentation des
tissus est effectue´e afin de re´ve´ler la pre´sence d’he´te´roge´ne´ite´s susceptible d’affecter le
calcul de dose. En comparant la dose calcule´e suivant les recommandations du TG-186
avec le protocole du TG-43 pour 8 patients, une sous-estimation de la dose a` 90% du
volume (D90), un parame`tre critique dans la dosime´trie en curiethe´rapie LDR, s’e´le`ve
jusqu’a` 6,2%. Dans le contexte des recommandations du TG-186, la diffe´rence du D90
est sous-estime´e jusqu’a` 3,2% entre une approche de correction d’arte´facts base´e sur le
SECT par rapport a` celle DECT.
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Dans l’approche a` simple e´nergie, une observation peut se faire dans l’analyse du
DVH. Le D90 est infe´rieur dans l’approche a` simple e´nergie lorsqu’on le compare a` la
me´thode DECT. Une inspection visuelle sur la qualite´ de la segmentation obtenue par
l’approche SECT re´ve`le plusieurs erreurs quant a` l’assignation de voxel prostatique
avec des calcifications. Ces erreurs sont attribuables aux arte´facts me´talliques non cor-
rige´s qui se retrouvent a` plus longue porte´e des sources causant une surestimation du
nombre de calcifications. Avec cette plus grande quantite´ de voxel identifie´s comme des
calcifications, ceux-ci absorbent plus d’e´nergie, mais ils vont aussi re´duire la dose totale
aux voxel environnants. Alors, ceci re´sulte a` des de´viations comme celles observe´es dans
le DVH. Cet effet est amplifie´ dans la simulation ou` aucune correction d’arte´fact n’est
applique´e, causant une sous-estimation du D90 allant jusqu’a` 34%.
Apre`s avoir applique´ les recommandations du TG-186, on voit une re´duction du D90
principalement duˆ a` l’atte´nuation inter-source. Ces sources sont denses et e´leve´es en
nume´ro atomique effectif, et donc absorbent une grande quantite´ d’e´nergie, influenc¸ant
le calcul de dose. Les impacts sur la dose lie´e a` la segmentation ont e´te´ moins prononce´s,
par contre les calcifications retrouve´es dans les patients n’e´taient pas aussi grosses que
dans certains autres patients qui ne faisaient pas partie de notre cohorte. [2] Les ratios
entre le volume de calcification avec le volume de la prostate allait jusqu’a` 0,6%. Il est
possible qu’avec un plus grand ratio, l’effet duˆ aux he´te´roge´ne´ite´s puisse surpasser celle
de l’atte´nuation intersource. [2]
7.1 Travaux futurs
Parmi les travaux futurs, il serait avantageux d’e´valuer une cohorte plus grande
avec cette me´thode afin de bien comprendre l’impact dosime´trique de la pre´sence
d’he´te´roge´ne´ite´s. Il existe des e´tudes sur de larges cohortes en curiethe´rapie. Par contre,
elles n’utilisent pas la me´thode pre´sente´e dans ce me´moire qui devrait mieux segmenter
les tissus dans la prostate. [2] Un autre proble`me a` aborder est la nature des calcifica-
tions dans la prostate. Certaines e´tudes ont e´tudie´ la composition chimique de celles-ci,
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par contre aucune conclusion de´finitive n’a e´te´ donne´e ce qui explique la recommanda-
tion du TG-186 [13] quant a` l’utilisation de la calcification du cancer du sein comme
substitut. [49]
La me´thode de re´duction d’arte´fact de´veloppe´e permet de re´duire les arte´facts pour
une meilleure segmentation des tissus. Par contre, celle-ci peut eˆtre ame´liore´e avec
une approche en pre´-reconstruction. Avec la connaissance du spectre des faisceaux
du DECT, les images peuvent en principe eˆtre exempte´es d’arte´fact me´tallique et les
parame`tres de ED et EAN devraient eˆtre extraits avec plus d’exactitude. Des meilleurs
re´sultats dosime´triques sont a` pre´voir suivant cette me´thode, par contre il ne´cessite un
travail complexe afin de de´terminer expe´rimentalement ce spectre. [21,26]
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Annexe A
L’e´talonnage stœchiome´trique DECT : Bourque el
al. [31]
Le coefficient d’atte´nuation est de´crit selon sa densite´ e´lectronique (ne) et sa section
efficace e´lectronique (σe), comportant les interactions photoe´lectriques, Compton et
Rayleigh. [33]
µ(Z) = neσe(Z) (1)
σe = σe,ph + σe,Compton + σe,Rayleigh (2)
Alors, en sachant que la section efficace varie selon l’e´nergie des photons, il est possible






Ici, σE repre´sente la section efficace e´lectronique pour chaque photon d’e´nergie hν
ponde´re´e selon la quantite´ de photons normalise´e sur le spectre (s(hν)). Avec ce prin-








Ici, am sont les coefficients de l’e´quation polynomiale retrouve´s a` l’aide d’une re´gression
polynomiale des donne´es e´tudie´es. M de´finit l’ordre maximal de l’e´quation, ce qui lui
attribue un niveau d’exactitude. Cette parame´trisation a e´te´ effectue´e avec la base de
donne´es des sections efficaces de XCOM [50] a` diffe´rentes e´nergies. (Figure (1)). Donc,
Figure 1 – La section efficace en fonction du nume´ro atomique des atomes. Les donne´es
sont obtenues de la base de donne´es XCOM du National Institute of Standards and
Technology (NIST) du De´partement du Commerce des E´tats-Unis. [31]
en observant les re´sultats de la figure (1), l’e´quation (4) est bijective entre Z ∈ [1,52].
Ceci ne devrait pas engendrer de proble`me durant cette e´tude, car les tissus prostatiques
et ceux environnants sont the´oriquement tous infe´rieurs a` un nume´ro atomique de 52.
Alors, vu que la solution est bijective dans l’e´tendue du Z e´tudie´, il devrait exister une
fonction σ−1e qui permettra la de´finition du nume´ro atomique selon l’e´quation (5).
Z = σ−1e (σe) (5)
ii
Dans un DECT, l’acquisition des deux images simultane´es donnera une information





Ce dernier peut eˆtre re´e´crit selon la meˆme logique que l’e´quation (1) ou` le u de´pend
de la densite´ e´lectronique relative a` l’eau (ρe) et d’une autre fonction de´pendante du
nume´ro atomique du milieu (f(Zmed)).
u = ρef(Z) (7)






Ici, bm est un coefficient e´quivalent a` (
am
µw
). Un proble`me surgit, car la de´finition des
coefficients am se fait avec la ponde´ration de´finie dans l’e´quation (3), ce qui requiert
la connaissance du spectre de rayons X pour chaque faisceau d’e´nergies utilise´ dans
le DECT. Alors, pour contourner ce proble`me, un e´talonnage est obtenu en faisant
une re´gression sur des mesures DECT de mate´riaux a` composition connue. Dans cette
e´tude, un fantoˆme GAMMEX avec des structures de valeurs Z et ρe connues a e´te´
utilise´. Ceci permettra de retrouver notre e´quation en enlevant la de´pendance sur la
connaissance du spectre. Donc, les coefficients polynomiaux sont de´termine´s a` l’aide
du syste`me de matrice suivant :
u = Fb (9)
Ici le u est un syste`me de N mate´riaux utilise´ dans le fantoˆme d’e´talonnage et F est




ρe,1 ρe,1Zmed,1 · · · ρe,1ZK−1med,1





ρe,N ρe,NZmed,N · · · ρe,NZK−1med,N

Ici, Zmed est le EAN du voxel. Donc, les coefficients bm sont calcule´s avec une
re´gression du syste`me de´crit par l’e´quation (15) avec les donne´es Fcal et ucal mesure´es
dans le fantoˆme d’e´talonnage :
b ≈ bˆ = (FTcalFcal)−1FTcalucal (10)
Finalement, avec les valeurs de bm, les mesures des valeurs HU peuvent eˆtre estime´es







En suivant cette logique, l’extraction de l’EAN des images DECT sera accomplie. L’ac-
quisition des deux images DECT donnera l’information sur les coefficients d’atte´nuation





L’index L et H indiquent l’atte´nuation a` basse et haute e´nergie du DECT respective-
ment. Afin d’e´valuer le EAN, une variable Γ nomme´e  Dual Energy Index  (DEI)





Donc, la variable Γ sera inde´pendante de la densite´ e´lectronique du milieu. En pre´sumant
que l’EAN de l’e´le´ment est inde´pendant du spectre de photons, il est possible de re-








Les valeurs de ck sont des coefficients d’e´talonnage retrouve´s avec la meˆme proce´dure
d’e´talonnage de´crite pre´ce´demment pour les coefficients bm dans l’e´quation (10). Dans
ce cas, notre syste`me de matrice suit l’e´quation (15) :
Z = Γc (15)
Apre`s avoir e´talonne´ le DECT pour retrouver les coefficients bm et ck, les valeurs du
Zmed et du ρe seront extraites dans chaque voxel de mate´riaux inconnus selon les deux
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